
 

Оценка совместимости поверхностей с обработкой многофункциональной станцией для влажной уборки и дезинфекции "ПЕРЕКСА" 

 

 

Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

 

 

  

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» 

 

 

 

 

Вид поверхности 
Метод 

воздействия 

Визуальная оценка изменения внешнего вида поверхности 

минимальный 

режим подачи пара 

с подачей 

дезинфицирующего 

средства 

средний режим 

подачи пара с 

подачей 

дезинфицирующего 

средства 

максимальный режим 

подачи пара с подачей 

дезинфицирующего 

средства 

пластик 
метод 

протирания 
без изменений без изменений без изменений 

керамическая 

плитка 

метод 

протирания 
без изменений без изменений без изменений 

окрашенные 

поверхности 

метод 

протирания 
без изменений без изменений без изменений 

металл 
метод 

протирания 
без изменений без изменений без изменений 

линолеум 
метод 

протирания 
без изменений без изменений без изменений 

 

 

 


